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TÓM TẮT 
Mục tiêu:  Mô tả thực trạng quản lý sử dụng TTBYT chẩn đoán hình ảnh tại 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018. Đối tượng và phương pháp: Định 
lượng mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp với nghiên cứu định tính với số liệu 68 
cán bộ sử dụng, bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng tại các khoa; 61 các TTBYT chẩn 
đoán hình ảnh đặt tại các khoa, bao gồm các loại máy. Kết quả: Số lượng thiết bị 
y tế chẩn đoán hình ảnh Tại bệnh viện Đa khoa trung ương thái nguyên  hiện có là 
61 thiết bị: Trong đó 53/61 (86,8%) thiết bị đang được sử dụng; số thiết bị không 
sử dụng được là 8/61 chiếm 13,1%; 58/61 (95,1 %). Chỉ có 3/61(4,9%) thiết bị đánh 
giá ở mức độ trung bình. Về tiêu chí đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện lắp đặt 
thiết bị chẩn đoán hình ảnh:  58/61 (95,1%) các thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu lắp đặt chuẩn. Về việc xây dựng qui trình quản lý trang thiết bị chẩn đoán hình 
ảnh: chỉ có 1/61 (2,6%) có qui trình quản lý. Kết luận: Việc quản lý và sử dụng 
tramh thiết bị chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện là tương đối tốt tuy nhiên tỷ lệ thiết 
bị có quy trình vận hành chuẩn còn ít.  

 Từ khóa: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh, quản lý, sử dụng 
 


